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№ ЕАЭС ЕАЭС К2 7500525.01.01.01909 

Серия КZ № 0269570 

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ БИН 990940001103, Товарищество с ограниченной ответственностью "Т-Стандарт", юридический 
адрес: Республика Казахстан, Бостандыкскийй район, город Алматы, Проспект Аль-Фараби, 19\1, ПФЦ "Нурлы Тау", блок ЗБ, 2 этаж, индекс: 
050059, электронная почта: office@tst.kz ,телефон: 8 (727)311-10-22,8 701 071 63 88, аттестат: 1(7.0.02.0525 от 09/08/2019г. 

ЗАЯВИТЕЛЬ БИН 200240037483, Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭНДРЕСС+ХАУЗЕР (КАЗАХСТАН)", юридический 
адрес: Республика Казахстан, г.Алматы, Бостандыкский район, улица Шашкина, 24, индекс: 050040, телефон: +7 727 356 0515, электронная почта: 
i n fo. kz. int@endress. сот 

ИЗГОТОВИТЕЛЬ <Епс1ге+Нац$ег %‚Ге1ег ОтЬН+СО.КО», юридический адрес: Германия, ОЬеге %Уап1 1, 87484, Ыее1%чал, фактический 
адрес: Германия, Оьеге Wank 1, 87484, 1е е1'УапБ, фактический адрес: Италия, «Егк.1те+Нацег Sicesthenn S.r.L.», Via Martin 1..цйег King 7, 20042 
Реапо сод Вогва о (М1) 1-20060 

ПРОДУКЦИЯ Приборы для контроля и измерения: Термопреобразователи сопротивления платиновые Т1 15, Т165, TI 66, преобразователи 
термоэлектрические ТС15, ТС65, ТСбб во взрывозащищенном исполнении. Маркировка взры возащить► и описание согласно приложениям № 
0141080-0141082; Продукция изготовлена в соответствии с директивой 2014/34/ЕС Европейского парламента и Совета от 26 февраля 2014 г. 
«O защитном оборудовании и системах, предназначенных для использования в потснциалыго взрывоопасных средах»; серийный выпуск 

КОД ТН ВЭД ЕАЭС9025198009, 9025192000 

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМТР ТС 012/2011 "O безопасности оборудования дня работы во взрывоопасных средах" 
утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. № 825; 

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЬиДАН НА ОСНОВАН 11 Ипротокола испытаний № ИЛ-08/05-1 от 05/08/2024г., вы давпюго 
аккредитованной Испытательной лабораторией филиала "Атырау" Товарищества с ограниченной ответственности о "Т-Стандарт" 
(атгестат: К.Т.06.2232); акта анализа состояния производства от 10.05.2024г. (эксперт-аудитор )Кигалина Г.М.), выданного Органом по 
подтверждению соответствия Товарищества с ограниченной ответственностью "Т-Стандарт"( аттестат: KZ.O.02.0525); пояснительной записки; 
технической документации; Схема ссртификации 1 с; 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИН.ФОРМАЦИЯПериодическуго оценку сертифицируемой продукции проводит Орган по подтверждению
соответствия Товарищества с ограггичегпгой ответствеиносты о "Т-Стандарт' . 1-Iазначенный срок службы 20 лет.; Условия и срок хранения 
продукции указаны в эксплуатационной документации. Действие сертификата распространяется на продукцию, изготовленную с 05.2024г; 
Перечень стандартов, соответствие которым обеспечивает соблюдение требований технического регламента, приведен в приложении № 0141082; 
Документ об уполномоченном лице от 19/04/2024г.; 
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1. НАЗНАЧЕНИЕ Й ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Термопреобразователи сопротивления платиновые Т1 15, ТГ65, ТК66, преобразователи термоэлектрические ТС15, ТС65, ТС66 

(далее термопреобразователи) предназначены для измерения температуры жидких и газообразных сред, в том числе агрессивных. 
Область применения- взрывоопасные зоны помещений и наружных установок, а также зоны, опасные по воспламенению 

горючей пыли, согласно Ех-маркировке, ГОСТ ТЕС 60079-14-2013, регламентирующим применение электрооборудования во 
взрывоопасных средах. 

2. ОСНОВI1ЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
2.1 Ех- маркировка 
для термопреобразователей Т1.15, ТКб5, Т166, ТС 15, ТС65, ТС66 

для термопреобразователей Т165, Т166, ТС65, ТС66 

0Ех ia IIC Т6...Т 1 ба Х 
ба/СЬ Ех ia IIC Т6...Т1 Х 
Ех ia IIIC 85°С...450°С Та Х 
Ех ia'и1С 85°С...450°С 1)а/О1 Х 

1Ех дЬ IIC Т6...Т1 (]Ь Х 
Ех tb I11C 85оС...450оС ВЬ Х 
ба/ОЬ Ех дЬ 11С Т6...Т1 Х 
Ех а/(Ь IIIC 85оС...450°С ВаЮЬ Х 

2.2 Диапазон температур окружающей среды, °С: 
- термопреобразователи с Ех-маркировкой 0Ех ia IIC Т6...Т1 ба Х, ба/ОЬ Ех ia IIC 
Т6...Т1 Х, Ех ia IIIC 85°С...450°С Га Х, Ех ia IIIC 85°С...450°С Га/ОЬ Х см.п. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 
- термопреобразователи с Ех-маркировкой 1Ех д IIC Т6...Т1 ОЬ Х, Ех tb IIIC 
85°С...450°С ТЬ Х, Оа/СЬ Ех д IIC Т6...Т1 Х, Ех а/(Ь IIIC 85°С...450°С Оа/DЬ Х см.п. 4.5, 4.6 
2.3 Степень защиты от внешних воздействий [Р66/ 1Р68 
2.4 Электрические параметры термопреобразователей 
с Ех-маркировкой 1Ех д IIC Т6...Т4 ОЬ Х: 

2.4.1 Преобразователя: 
- Максимальное напряжение питания, В 42 
- Максимальный потребляемый ток, мА 30 

2.4.2 Измерительной вставки: 
- Максимальное напряжение питания, В 10 
- Максимальный потребляемый ток, мА 1 

2.5 Входные искробезопасные параметры термопреобразователей: 
1)i, В Ii, мА Pi, мВт Li, мкГн Ci, нФ 

Сенсорь1 с клеммниками 30 140 1000 см. табл. 1 
Сенсорь1 с подсоединенными проводами 30 140 1000 см. табл. 1 

Таблица 1. ТРх 100: 
Тип сенсора Длина вставки IL Свободные концы проводов Сенсоры с клеммным блоком 

Li, Н/т С, Г/т Li, Н С, F L, Н G, F 
Одиночный 1,00 •10.06 2,00 • 10- t0 9,80 • 10-0н 1,96 • 10-11 2,30 • 10-0и 4,60 • 10.12

Двойной 2,00 •10-06 4,00 • 10'10 1,96 • 10-0' 3,92 • 10'11 4,60 • 10-0и 9,20 • 10-12

Формула расчета только для опций со свободны ми концами проводов и клеммным блоком: 

С = С длюга вставки, 1L Х IL + С свободиыс концы 

Li = Li длина вставки, 1L Х IL + Li свободныс концы 

С = С длина вставки, 1L Х IL + С блок 

Li = Li длина вставки, 1L Х I L + Li клсммный блок 
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З. ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЗРЬ[ВОЗАЩИЩЕ[ШОСТИ ИЗДЕЛИЙ 
Термопреобразователи состоят из измерительной вставки (термопреобразователя сопротивления платинового 1ТО или 

преобразователи термолектрического ТС), выполненной в виде зонда внутри защитной гильзы (из нержавеющей стали или 
коррозионностойкой стали марки С276) и корпуса (из пластмассы, нержавеющей стали или из алюминиевого сплава с 
содержанием магния,титана, циркония менее 7,5 °/о). Внутри корпуса может быть смонтирован преобразователь измерительный 
серии гТЕМР и/или клеммник. На корпусе имеются отверстия под кабельные вводы. Корпус закрыт резьбовой крышкой, которая 
при комплектации ЖК-дисплеем имеет смотровое окно. 

Термопреобразователи с Ех- маркировкой 1 Ех д IIC Т6...Т 1 СЬ Х, Ех 1Ь 1I1C 85°С...450°С ВЬ Х, Оа/СЬ Ех д IIC Тб.. .Т 1 
Х, Ех ta/tb 111С 85°С.. .450°С Оа/Db Х выполнены в корпусе ТА30Н. Крепление термопреобразователей к технологическому 
оборудованию производится с помощью флаищев, переходников или резьбовых соедиг-iений. 

Взрывозащпщсппость термопреобразователей обеспечивается выполнением требований на соответствие стандартам: 
ГОСТ 31610.0-2019 (IЕС 60079-0:2017), ГОСТ IEC 60079-1-2013, ГОСТ 31610.11-2014 (IEC 60079-11:2011), ГОСТ 31610.26-2016 
(IEC 60079-26:2014), ГОСТ IEC 60079-31-2013 согласно Ех-маркировке. 

4. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ЛРИМЕ1-Е[IИЯ 
Знак Х, стоящий после Ех-маркировки, означает, что при эксплуатации термопреобразователей необходимо соблюдать 

следующие специальные условия: 
4.1 Зависимость температурного класса, максимальной температуры поваерхности и максимальной рабочей температуры от 
входной мощности для измерительной вставки КТО и ТС с Ех-маркировкой 0Ех ia IIC Т6...Т1 ба Х, ба/СЬ Ех ia IIC Тб...Т1 Х, 
Ех ia 11IC 85°С...450°С Оа Х, Ех ia IIIC 85°С...450°С Оа/Db Х, а также диаметра щупа приведена в Таблице 1. 

Таблица 1 
Диаметр щупа измерительной 

вставки КТО 
Максимальная температур 

поверхности,°С 
Температурный 

класс Р; с 50 мВт Р; ≤ 100 мВт Р; ≤ 200 мВт Р; ≤ 500 мВт 

3 мм, 
3 мм (двойной) 

или 
6 мм (двойной) 

Максимальная температура процесса, °С 
450 Т1 426 415 396 343 
300 Т2 276 265 246 193 
200 Т3 181 170 151 98 
135 Т4 116 105 86 33 
100 Т5 81 70 51 -2 
85 Тб б6 55 36 -17 

6 мм 

450 Т1 433 428 420 398 
300 Т2 283 278 270 248 
200 Т3 188 183 175 153 
135 Т4 123 118 110 88 
100 Т5 88 83 75 53 
85 Т6 73 68 60 38 

Диаметр щупа измерительной 
вставки ТС 

Максимальная 
температура поверхности, °С

Температурный 
класс 

Р; ≤ 650 
мВт Р; ≤ 750 мВт Р; ≤ 800 мВт Р; ≤ 1000 мВт 

3 мм, 
6 мм (двойной) 

или 
6 мм (двойной) 

Максимальная температура процесса, п оцесса, °С 
450 Т1 333 320 312 280 
300 Т2 183 170 162 130 
200 Т3 88 75 62 30 
135 Т4 23 10 2 -30 
100 Т5 -12 -25 -33 -
85 Т6 -27 -40 - -

6 мм 

450 Т1 388 381 377 361 
300 Т2 238 231 227 211 
200 Т3 143 136 127 111 
135 Т4 78 71 67 51 
100 Т5 43 36 32 16 
85 Тб 28 21 17 1 
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ра окружающей среды напрямую зависит от температуры процесса, но ограничена диапазоном от -40 °С ... +130 °С 
е преобразователем измерит ельным и дисплеем, если это необходимо. 

ч11 д с двумя установленными главными преобразователями допустимая температура окружающей среды на 12К 
• s ной температуры окружающей среды для каждого главного преобразователя. 
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4.4 зависимость температурного класса, температуры окружающей среды и температуры измеряемой среды для исполнения 
термопреобразователей с Ех-маркировкой 1Ех д IIC Т6...Т1 (]Ь Х, Ех tb цIС 85°С...450°С Db Х, (3а/СЬ Ех д 1IС Тб...Т1 Х, Ех на/tb 
IIIC 85°С...450°С Г)а/Db Х приведена в Таблице 2. 

Таблица 2. 

Электрическое 
подключение 

Температурный 
класс 

Максимальная 
температура 
поверхности 

Диапазон 
температуры 

окружаю щей среды 

Диапазон температуры измеряемой среды 
Диаметр щупа измерительной вставк 

б мм 3 мм, б мм (двойной) 

1<тгел~пп►ыii блок (С) 

Тб Т85 °С -50 °С...+70 °С -50 °С...+55 °С -50 ОС .+68 °С 
т5 тиоо °с -50 ос +80 °С -50 ос .+70 °С -50 °с. . .+83 °С 
Т4 Т135 °С -50 °с...+]20 °С -50 °С...+105.°С -50 .°С...+118 °С 
тз Т200 °С -50 °с...+1го °С -5о °с...+17о °с -5о °с...+1вз °с 
Т2 тзоо °с -50 °С...+120 °с -50 °С...+265 °С -50 °С...+278 °с 
Т1 Т450 °С -50 °С...+120 °С -50 °С...+415 °С -50 °С...+428 °С 

Свободные концы 
проводов (F) или 

преобразователи измерительные серии 
iТЕМР 

Тб Т85 °С -40 °С...+65 °С -50 °С...+55 °с -50 °С...+б8 °С 
Т5 Т100 °С -40 °С...+85 °С -50 °С...+70 °С ^ -50 °С...+83 °С 
Т4 Т135 °С -40 °С...+85 °С -50 °С...+105 °С -50 °С...+118 °С 
Г3 Т200 °С -40 °С...+85 °С -50 °С...+170 °С -50 °С...+183 °С 
•I'2 Тз00 °С -40 °С...+85 °С -50 °С...+265 °С -50 °С...+278 °С 
Т1 Т450 °С -40 °С...+85 °С -50 °С...+415 °С -50 °С...+428 °С 

4.5 Для получе►iия более подробной информации о температурной классификации, соответственно, о максимальной температуре 
поверхности и максимальной температуре процесса и окружающей среды, допустимой для различных версий, а также о 
максимальной потребляемой мощности Р;, обратитесь к руководству по эксплуатации. 
Если монтажная головка измерительной вставки изготовлена из алюминия и, если он установлен в месте, где требуется 
использование устройств уровня защиты оборудования Са, головка должна быть установлена таким образом, чтобы даже в редких 
случаях были исключены источники воспламенения из-за ударов и искр от трения. 
Огнестойкие соединения не предназначены для ремонта. 
Измерительные вставки диаметром менее 6 мм должны быть механически защищены защитной гильзой. С учетом наихудшего 
технологического процесса и температуры окружающей среды необходимо убедиться, что температура корпуса в месте 
технологического присоединения не должна превышать диапазон температур окружающей среды в сборке; 
4.6 Подсоединение внешних электрических цепей к термопреобразователям с Ех-маркировкой 1Ех д IIC Т6...Т1 (ЗЬ Х tb 1IIC 
85°С...450°С Db Х, Оа/СЬ Ех д IIC Тб.. .ТI Х, Ех ta/tb II1C 85°С...450°С Га/Db Х должно осуществляться через кабельные вводы, 
имеющие сертификат соответствия ТР ТС 012/2011 с соответствующей областью о применения. 
4.7 Корпуса термопреобразователей с Ех-маркировкой 0Ех га ПС Т6...Т1 (За Х могут быть изготовлены из алюминиевого сплава 
поэтому, при установке их в зоне 0, во избежание опасности возгорания от фрикционных искр, образующихся при трении или 
соударении деталей, необходимо оберегать корпуса термопреобразователей от механических ударов. 

Специальные условия применения, обозначенные злаком Х, должны бьггь отражены в совроводительной 
документации, подлежащей обязательной поставке в комплекте с каждым термопрсобразователем. 

S. СТАНДАРТЫ, ВЫПОЛНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ КОТОРЫХ ОБЕСПЕЧИВАЕТ СОБЛIОДЕНИЕ 
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА ТР ТС 012/2011: 

ГОСТ 31610.0-2019 (IЕС 60079-0:2017) «Взрывоопасные среды. Часть 0. Оборудование. Общие требования»; 
ГОСТ ТЕС 60079-1-2013 «Взрывоопасные среды. Часть 1. Оборудование с видом взрывозащиты «взрывонепроницаемые 

оболочки "д"»; 
ГОСТ 31610.11-2014 (IEC 60079-11:20 11) «Взрывоопасные среды. Часть 11. Оборудование с видом взрывозащиты 

искробезопасная электрическая цепь "i"»; 
ГОСТ 31610.26-2016 (IEC 60079-26:2014) «Взрывоопасны среды. Часть 26. Оборудование с уровнем взрывозащиты 

оборудования Са»; 
ГОСТ 1ЕС 60079-31-2013 «Взрывоопасные среды. Часть 31. Оборудование с защитой от воспламенения пыли оболочками 

М.П. 
Руководитель 
(уполномоченное лицо) 
органа по сертификации 

Эксперт (эксперт-аудитор) 
(эксперты(э ксперты-аудиторы)) 

(подпись) 

по; гнись) 

Овчинникова Вера Александровна 

Аумолдаев Ренат Бакытжанович 

(Ф.И.о.) 
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ОНIМ Бакылау )ЮН ылшеу куралдары: Жарылыстан коргалган оры ндаудагы ТГ 15, ТР65, Т1.66 платиналык кедергг термотурлендгрггштерг,, 
ТС15, ТС65, ТС66 термоэлектрлгк'Еурлендгрггштер. Жарылыстан коргауды такбалау жане сннатгама № № 0141080-0141082 косымшага сайкес; ~.("~ 
Онгмдер Еуропалык Парламент пен Кенесггн 2014 жылгы 26 акпандаеы 2014/34/ЕО Директивасьнга «ЫКтимал жары лгыш ортада пайдалануга
арналган корганыс жабдыктары мен жуйелерг туралы» сайкес жасалган; сериялык шыгарылым ~ , а ~, ,8~с 

ЕАЭО СЭК ТН КОДЫ 9025198009, 9025192000 1 l {
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КО ТР 012/2011 "Жарылыс каупг бар ортада жумыс жасауга арналган жабды ктыц кayinciздiri -гуралы" Кедендгк одагы комиссиясынын 2011 жьилгы 
18 казандагы № 825 шешгмгмен бекгтглген; 
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ТАЛАПТАРЫ НА СаЙКЕС КЕЛЕДк 
СдЙКЕСТIК СЕРТИФИКАТЫ "Т-Стандарт" жауапкершглггг шектеулг сергкi1естгггнгн "Атырау" филиалынын аккредитгелген 

сынок зер•гхаггасы берген 2024ж,08/05 № ИЛ-08/05-1 сынок хатгамасы неггзгнде (аттестаты № KZ.T.06.2232); "Т-Стандарт" жауапкершглггг шектеулг 
cepiсrecтiri бергеЕi 2024ж.05.10 ондгргс жагдайьнi талдау актгсг (сарапшы-ауди-гор Жигалина Г М) тусгнднрме жазба; техникалык кужатгама; 
Сер•гификатгау тасгми 1 с' 

'Р, .7гуj'Йг --1 ~~•-4," ' 6,7~- ~Jг't -.:, 'v~l',f.~t V СТ>г, ' г-) 1,•-=у'.1 , rYi~:r 1<н ~У7~ ' t й i' 'S„I  ~'Уг~уi,11г ~~Г. ,:,~анЭ "`,~ ~3%~1 ~!1нг 4~ j ^~+•: ,~ ^ i,';; . 

НЕГI3IНДЕ БЕРIЛ 

КОСЫМША АКЛАРАТ Сертификатталатын онгмнгн мерзгмдг багалауын "Т-Стандаpт"жауапкершглггг шектеулг сергкгестiггнгн 
сайкестгггн растау женгндегг органы журггзедг. Белггленген кызмет мерзгмг 20 жы л. Онiмдi сактау шартгары нем мерзгмг пайдалану к'катгамасында 
корсетглген. Сертификатгын куше 2024ж/05 бастап шыеарган онНьгге колданылады. Сайкестггг техникалык регламент талаптарыныЕг сакгалуын 
камтамасыз ететгм стандартгар тгзбес1 № 0141082 косымшада келтгрглген; Уакнлетгi 'гулга туралы кужат 2024ж/04/19
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10.09.2024 09.09.2029 
КОЛДАНЫ ЛУ MEP3IMI бастап 
КОСА АЛГАНДА 

м.о. 
Сертификаттау 
женгпдегг оргаиныц 
басшысы (уакглеттг тулн а) 

ОВЧИНЕЕИКОВА ВЕРА АЛЕКСАНДРОВНА 

цехггн 

СарапУиы (сарапшы-аудитор) 
(саэапшыа у (сарапшы-аудиторлар) ".г) 

ы,.1пп в.САОС. двдындвды, А.Т.Ь. ti

АУМОЛДАЕВ РЕНАТ ьАКь1ТЖАНОВИЧ - 
(Т.А.Э.) 'А 
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С0ЙКЕСТIК СЕРТИФИКАТЫ НА Серия К2 № 0141080 

у~ОСЫМША № ЕАЭС  К2 7500525.01.01.01909 

1 парак 

1. МА1 САТЫ ЖаНЕ 1~ОЛДАНУ САЛАСЫ 
Ti 15, ТГ65, Т166 платиналык кедергi термотурлендiргiштерi, ТС15, ТС65, ТС66 термоэлектрлiк турлендiргiштер (api карай 

термотурлетдiргiштер) суйык жане газ тарiздi, сонымен катар аргессивтi ортат ьщ температурасын олшеуге арналган. 
Колцану саласы — электр жабдыгыныц жарылыстан коргау танбасытта, МСТ IEC 60079-14-2013 жарылу каупi бар ортада электр 

жабдыктарын пайдалануды реттейтiн нормативтiк кужатгарга сайкес. 

2. ТЕХ1-IИКАЛЫЦ СИПАТТАМАЛАРЫ 
2.1 Ех- жарьшыстаи коргау тацбалауы 
ТЮ5, Т165, ТК66, ТС15, ТС65, ТС66 термотурлендiргiштер ушiн 

Т1.65, Т166, ТС65, ТС66 термотурлендiргiштер ушiн 

0Ех ia IIC Т6...Т1 Са Х 
Са/СЬ Ех ia IIС Т6...Т1 Х 
Ех ia IIIC 85°С...450°С Еа Х 
Ех ia IIIC 85°С...450оС Оа/ОЬ Х 

1Ех дЬ IIC Т6...Т1 СЬ Х 
Ех tb IIIC 85°С...450°С ОЬ Х 
СаюьЕХдb11СТ6...Т1 Х 
Ех а/Ь IIIC 85оС...450°С Iа/Db Х 

2.2 Коршаган орта температурасынын диапазоны, °С: 
- Ех- жарылыстан коргау тацбалауы 0Ех ia IIC Т6...Т1 Са Х, Са/СЬ Ех ia IIC Т6...Т1 Х, 
Ех ia IIIC 85°С...450°С 1а Х, Ех ia IIIC 85°С...450°С Оа/Db Х термотурлендiргiштер 
- Ех- жарылы стан коргау тацбалауы 1Ех д IIC Т6...Т1 (ЗЬ Х, Ех tb IIIC 85°С...450°С I)Ь Х, 
Са/Gb Ех д IIC Т6...Т1 Х, Ех ta/tb IIIC 85°С...450°С Е)а/Г)Ь Х термотурлендiргiштер 

4.1, 4.2, 4.3, 4.4 т. караныз 

4.5, 4.6 т. караныз 
2.3 Сы рткы асерлерден корганыс дарежесi IP66/ 1Р68 
2.4 Ех- жарылыстатт коргау тацбалауы 1Ех д IIC Т6...Т4 СЬ Х • ермотурлендiргiштердiг-н 
электрлiк параметрлерi: 
- Максималды куат кернеуi, В 
- Максималды туты нылатын ток, мА 

2.4.2 Олшеу кiрiстiруiттiтц: 
- Максималды куат кернеуi, В 
- Максималды тутынь!латын ток, мА 

42 
30 

10 
1 

2.5 Тер мотурлендiргiштердiн кiрiс ушкыныан кауiпсiз параметрлерi: 
Ui, В Ii, мА Pi, мВт Li, мкГн Сi, нФ 

Клеммалары бар сенсорлар 30 140 1000 1-кестеттi караныз 
Сы мдармен косылган сенсорлар 30 140 1000 1-кестенi карацыз 

1-кесте. ТРх 100: 
Сенсор турi Kipicтipy узыт-тдыгы 1L Сымдардыц бос уштары Клеммалы блогы бар сенсорлар 

L,, Гн/м С;, Ф/м С,, Гн С;, Ф Li, Гн С;, Ф 
Жалгыз 1,00 •10-' 2,00 • 10-10 9,80 • 10-08 ],96 • 10-" 2,30 • 10-08 4,60 • 10-12

Косарланган 2,00 •10-06 4,00 • 10-10 1,96 • 10-0' 3,92 • 10-11 4,60 • 10-08 9,20 • 10 12

Тек катта бос уштары бар сымдар мен клеммалы блоктар опциясьнта арналган есептеу с]тормуласы: 

С; = С; кipicripy зындыгы, и Х 1 L + С; бос уштары 

L; = Li xipiстipy }зыодыгы, 1L Х 1L + L, бос ,шторы 

С = С; кiрiстiру }зымдыгы, IL Х I L + С; клсммалы блок 

Li = L; xipiстipy узыпдыгы, !L Х I L + Li клсммалы блок 
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СдЙКЕСТIК СЕРТИФИКАТЫ НА Серия К2 № г0 1.4 1 0 С 1 

1 ОСЬТМША № ЕАЭС  К2 7500525.01.01.01909 

2 парак 

3. ЖАРЫЛЫСТАН 1~ОРГАУДЬ1ЦАМТАМАСЫ3 ЕТУ КО1-1СТРУКЦЙЯСЫ МЕН КУРАЛДАРЬ[НЫ1-k СИПАТТАМАСЫ 
Термотурлендгрггштер корганыс гильзасыныг, гшггге орнатылган зонд тургнде (тот баспайтын болаттан немесе коррозияга 

тозгмдг С276 маркалы болатган) жасалган олшеу кгргстгругнен (КТО платиналы к кедергг термотурленцгрггштерг немесе ТС 
термоэлег трлгк турлендгрггштерг) жэке корпустан (пластмассадан, тот баспайтын болатган немесе курамында кем дегенде 7,5 °/о 

магний, титан, цирконий бар алгоминий коспасынан жасалган) •}рады. Корпустыгг гшгнде гТЕМР сериялы елшеггш турлендiргiш 
жане/немесе клемма орнатылуы мумкгн. Корпуста кабельдгк енггзуге арналган тесгк бар. Корпус карау терезесг кызметгн 
аткаратын СК-цисплейг бар бурандалы какпакпен жабылган. 

Ех-жарьиыстан коргау танбалауы 1Ех д IIC Тб. ..ТI 0b Х, Ех tb IIIC 85°С...450°С ОЬ Х, Оа/ОЬ Ех д IIC Т6...Т1 Х, Ех ta/tb 
IIIC 85°С...450°С Да/ЕЬ Х бар термотурлендгрггштер ТА30Н корпусьпга орнатылган. Термотурлендгрггштердгц технологиялык 
жабдыкка бекгтпелерг снланец, ауыстыргыштардьнг немесе 6урандалы косылыстарцы ц аркылы жасалады. 

Термотурленцгрггштгц жарылыска карсы корганысы Ех-жарылы стан коргау тацбалауга сайкес келесг стандартгар 
талаптарын орындау аркылы камтамасыз етгледг: МСТ 31610.0-2019 (ТЕС 60079-0:2017), МСТ 1ЕС 60079-1-2013, МСТ 31610.11-
2014 (1ЕС 60079-11:2011), МСТ 31610.26-2016 (IEC 60079-26:2014), МСТ IЕС 60079-31-2013. 

4. АРНАЙЫ I{ОЛДА1-У ШАРТТАРЫ 
Ех-жарылыстан коргау тацбасыныц соцьигдагы "Х" 6eлrici термотурленцгрггштг пайдалану кезгнде мынадай арнайы 

шартгарды еактау кажет екенгн бглдгредг: 
4.1 Температуралык кластьщ, бетггн максималды температурасы жане максималды жумыс температурасыныц Ех-жарылы стагг 
коргау таггбалауы 0Ех ia 1ТС Т6...Т1 (За Х, Оа/ОЬ Ех ia IIC Т6...Т1 Х, Ех га IIIC 85°С...450°С 1а Х, Ех ia IIIC 85°С...450°С Iа/Db Х 
болатын КТО жане ТС олшеу кipic}ipiлyilгilt кгргс куатьнга тоуелцглггг, сонымен катар суцгi циаметрг l-кестеде корсетглген. 

1-кесте 
КТО олшеу кipic}ipiлyil-1iц 

суцгi диаметрг 
Беттгц максималды 
температурасы, °С 

Температуралык 
класс Р; < 50 мВт Р; < 100 мВт Р; < 200 мВт Р; < 500 мВт 

3 мм, 
3 мм (косарланган) 

немесе 
6 мм (косарланган) 

Процестгц максималды температурасы, 
396 

°С 
343 450 Т1 426 415 

300 Т2 276 265 246 193 
200 Т3 181 170 151 98 
135 Т4 116 105 8б 33 
100 Т5 81 70 51 -2 
85 Тб б6 55 36 -17 

6 мм 

450 Т1 433 428 420 398 
300 Т2 283 278 270 248 
200 Г3 188 183 175 153 
135 Т4 123 118 110 88 
100 Т5 88 83 75 53 
85 Т6 73 68 60 38 

ТС олшеу кipicтipiлyiнil суцгi 

диаметре

Бетггц максималды 

температурасы, °С 
Температуральнк

класс 

Р; ≤ 650 
лгВт Р; < 750 мВт Р; < 800 мВт Р; ≤ 1000 мВт 

3 мм, 
6 мм (косарланган) 

немесе 
6 мм (косарланган) 

Процестгц максималды температурасы, 
312 

° С 
280 450 Т1 333 320 

300 Т2 183 170 162 130 
200 Т3 88 75 б2 30 
135 Т4 23 10 2 -30 
100 Т5 -12 -25 -33 -
85 Тб -27 -40 - -

б мм 

450 Т1 388 381 377 361 
300 Т2 238 231 227 211 
200 Т3 143 136 127 111 
135 Т4 78 71 67 51 
100 Т5 43 36 32 16 
85 Т6 28 21 17 1 

4.2 Ко . шаган ортаг ьнг температурасы тгкелсй процестгц температурасьша байланысты, алайда -40 °С ... +130 °С диапазоны 
сы . ,РаоТ  г : . есе кажет болган жагдайда колцанылатъпг турлеггдгрггш елшеггш дисплеймегг шектелген. 

д. 
орггатылган термометрлер ушгн арбiр негiзгi турлендiргiш ушгн коршаган ортаггыгк руксат етглген 

гпературасы гикаггалган коршаган орта температурасынан 12К томен. 

Сер ~г i икатгау 
жо г ' eri органным-[ 

'O' ба . ксы (уакглеттг тулга) 

\1 , _  • апшы (сарапшы-аудитор) 
~ ла ) 

(колы) 

Овчинникова Вера Александровна 
`-~  (т.л.а.) 

_=~~ 
s са Р аппмьмла (са р апшы -.у а дпто Р

-------'—
' 

-- - р - -- -- Р ' '  
(колы) 

Аумолдаев Ренат Бакытжанович 
(Т А Я 

1 

1 
у 1 

..•. 
Бпаикл аКАоС, лайыидалы, Асгаиа ~.-~ ^%' . 'г



1 I II. [i 1 1 л 

4-. 

1 
0

4
1

4
0

0
Р

 

СдЙКЕСТIК СЕРТИФИКАТЫ НА Серия К № 0141082 

ЦОСЫМША № ЕАЭС  К 7500525.01.01.01909 

3 парак 

4.4 Темперагуралык кластын, беттгн максималды температурасы жане Ех- жарылыстан коргау тацбалауы 1 Ех д IIC Т6...Т 1 (Ib Х, 
Ех tb 11IC 85°С...450°С ОЬ Х, Gа/ОЬ Ех д IIC Т6...Т1 Х, Ех Га/ГЬ IIIC 85°С...450°С 1)а/Db Х болатын термотурлендгрггштг колдануга 
арналган олшенетгтг ортаны н температурасы на тауелцглггг 2-кестеде корсетглген. 

2-кесте 

Электр косыль►сы 
Температуралык 

класс 

Беттгн 
максималды 

температурасы 

Коршаган ортагтын 
телтпературасынын 

диапазоны 

Олшенетггг ортанын температура 
диапазоны 

Диаметр щупа измерительной вставк 

б мм 
3 мм, 6 мм 

(косарланган) 

Клеммальг блок (С) 

Тб Т85 °С -50 °С...+70 °С -50 °С...+55 °С -50 °С...+68 °С 
Т5 Т 100 °С -50 °С...+80 °С -50 °С...+70 °С -50 °С...+83 °С 
Т4 Т135 °С -50 °С...+120 °С -50 °С...+105 °С -50 °С...+118 °С 
Т3 Т200 °С -50 °С...+120 °С -50 °С...+170 °С -50 °С...+183 °С 
Т2 Т300 °С -50 °С...+120 °С -50 °С...+265 °С -50 °С...+278 °С 
Т1 Т450 °С -50 °С...+120 °С -50 °С...+415 °С -50 °С...+428 °С 

Сымдардьщ бос 
уштары (F) немесе 

гТЕМР сериллы 
олшеггтц 

турлеидгрггштер 

Тб Т85 °С -40 °С...+б5 °С -50 °С...+55 °С -50 °С...+68 °С 
Т5 Т100 °С -40 °С...+85 °С -50 °С...+70 °С -50 °С...+83 °С 
Т4 Т135 °С -40 °С...+85 °С -50 °С...+105 °С -50 °С...+118 °С 
Т3 Т200 °С -40 °С...+85 °С -50 °С...+170 °С -50 °С...+183 °С 
Т2 Т300 °С -40 °С...+85 °С -50 °С...+265 °С -50 °С...+278 °С 
Т1 Т450 °С -40 °С...+85 °С -50 °С...+415 °С -50 °С...+428 °С 

4.5 Температураны гн жгтггелуг туралы, сайкесгнше, бетггц максималды температурасы жане ар турлг нскаларга руксаг етглгегг 
процесс пен коршаган ортаныц максималды температурасы, сондай-ак Р; максималды куат тутынуы туралы толыгырак акпарат 
алу ушггг гiускаулыкты карацыз. 
Егер олшеугш кгргстгрудгн монтаждау басы алюминийден жасалган болса жане ол ба корганыс децгейгг-гдегг курылгыларды 
пайдалануды кажет ететгн жерде орнатылган болса, басын тгптг сирен жагдайларда уйкелiс асергнетг жане ушкындардан тутану 
кездерг атты нып тасталатыгщай етгп орнату керек. 
Отка тозiмдi косылыстар жондеудг талап етпейдг. 
Диаме•грг 6 мм-ден аз олшеугш кгргстгрулер корганыс гильзасымен механикалык коргалуы тигс. Его нашар • ехнологиялык процестг 
жане коршаган ортаггы н температурасьиг ескере отырып, техт-тологиялык косылу орнындагы корпустыгщ температурасы 
курастырудагы коршаган орта температурасьшын диапазонынан аспауы тигс екегггне кез жеткгзу кажет; 
4.6 Ех- жарыль стан коргау тацбалауы 1 Ех д IIC Тб...Т1 СВ х tb iiic 85°С°С 450°СВЬ Х, Са/Gb Ех д IIC Тб...Т1 Х, Ех ta/ЁЬ iiie 85°С 
°С 450 °С Еа/ЕЬ Х болатын турленцгрггшке сырткы электр тгзбектергн косу КО Т1 012/2011 талаптарьпга сай сайкестгк 
сертификагъг бар кабельдгк кiрiстер аркылы жузеге асырылуы керек. 
4.7 Ех-жарылыстан коргау тацбалауы 0Ех ia 1IC Тб...Т1 Са Х болагыгг чурлендгрггштедгц корпусы алтомигшй корытпасынан 
жасалуы лтумкгг-т, сондыктан оларды 0-аймакка орнаткан кезде болшектердгн уйкелгсг кемесе согылуы кезгнде пайда болатын 
уйкелгс ушкындарынан орт каупiн болдырмау ушгн термотурлендгрггштердгг( корпустарьцг механикалык соккылардан коргау 
кажет. 

Х зрпгмен белггленген пайдалацуцьпц арпайы шартгары зрбгр термотурлеггдгрггшпеи бгргс жеткгзглуг тигс глеспе 
кужатгамада корсетглуг керек. 

5. ТАЛАПТАРДЫЦ ОРЫII.IДАЛУЫ КО ТР 012/2011 ТЕХТ-IИКАЛЫЦ 1'ЕГЛАМЕI1ТК11Ц САкТАЛУЫи1 
КАМТАМАСЫ3 ЕТСТ1Т1 СТАIТДАРТТАР: 

МСТ 31610.0-2019 (IEC 60079-0:2017) «Жарылу каупг бар орта. 0 болiм. Жабцык. Жалпы талаптар»; 
МСТ IEC 60079-1-2013 «Жарьигыш 1 болгм. Жары лыстая коргау тургндегг жабдык "д"жарылыска тозiмдi кабы кшалар»; 
МСТ 31610.11-2014 (IEC 60079-11:2011) «Жарылу каупг бар орта. 11 Болiм. Жарылыстан коргау тургндегг жабдык 

"ушкьишан каугпсгз электр тгзбегг "i"»; 
МСТ 31610.26-2016 (IЕС 60079-26:2014) «Жарылу каупг бар орта. 26 Белгм. ба жабдыгынын жарылыстан коргау децгейг 

бар жабдык"»; 
МСТ IЕС 60079-31-2013 «Жарылу каупг бар орта. 31 Болiм. "t"кабыкшалары меп шагтныг-т тутаг-туьшан коргайтытт 

жабдык'». 
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