
Micropilot  - Kurzanleitung

Messwert

Language
(Sprache)

Setup

Kontrast einstellen: oder ++

Aus-
blendung

Erweiterter
Setup

Ende
Ausblend.

Aufnahme
Ausblend.

Bestätigung
Distanz

Füllstand Füllstand-
einheit

Setup
Datensicher. Anz.
Hüllkurve

Manuelle
Map-

Aufnahme

Dist. OK/unbek./Tank leer

Diagnose Aktuelle
Diagnose

(3 s)

Hüllkurve (Wahl)
Hüllkurve (Anz.)

F = Messspanne

L = Füllstand

E = Leerdistanz (= Nullpunkt)

D = Distanz

R = Referenzpunkt

Mess-
stellen-
bezeichnung

Längen-
einheit

Rohrdurch-
messer *

Max.
Befüllgeschw.
Feststoff

Abgleich
Voll (F)
s. Skizze

Füllstand
(L)
s. Skizze

Distanz
(D)
s. Skizze

Signal-
qualität

Flüssigkeit

Schüttgut

..
.

Gerätetest Start
Gerätetest

Ergebnis
Gerätetest ...

nur für FMR5x
bei “Tanktyp“ = “Bypass / Schwallrohr“
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Tanktyp

Behältertyp Max.
Entleergeschw.
Feststoff

Medien-
gruppe

Abgleich
Leer (E)
s. Skizze

O

Tank / Silo
Höhe **

** muss eingestellt
werden, wenn
E << H

H = Tank/Silo Höhe
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Micropilot  - Quick Setup

Contrast setting: or

F = measuring span

L = level

H = Tank/silo height

E = empty distance (= zero)

D = distance

R = Reference point

Measured
value

Language

Setup

++

Setup
Config. backup d.
Env. curve

Diagnostics Actual
diagnostics

(3 s)

Env.curve (sel.)
Env.curve (disp.)

..
.

Device
check

Start
device
check

Result
device
check

...
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Mapping

Advanced
setup

Mapping
end point

Record
map

Confirm
distance

Level Level unit Tank / silo
height **

** has to be set
if E << H

Manual
map

Dist. ok/unknown/Tank empty

Device
tag

Distance
unit

Tube
diameter *

Max.
filling speed
solid

Full
calibration (F)
s. diagram

Level (L)

s. diagram

Distance (D)

s. diagram

Signal
quality

Liquid

Solid

only for FMR5x and
“Tank type“ = “Bypass / stilling well“
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Bin
property

Max.
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Medium
group

Empty
calibration (E)
s. diagram

*
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